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          Bejelentő megírta, hogy az általa megjelölt 
benzinkúton a mérőóra szerinti tankolása 51 liter 
volt, ami magasabb, mint a gépjárműve 
üzemanyagtartályának gyári adatai szerinti 47 literes 
befogadóképessége.  
Bejelenőt álláspontja szerint 10%-kal többet mutat 
a mérőóra, mint a valósan kiadott benzin litere. 

 
lezárt 

 
Válaszában az eljáró szerv, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
(a továbbiakban: Kormányhivatal) az alábbiak szerint tájékoztatott. 
A mérésügyi hatáskörben eljáró Kormányhivatal 2020. június 12. napján 
helyszíni szemlét tartott a bejelentésben megjelölt üzemanyagtöltő állomáson. 
A Kormányhivatal megállapította, hogy az állomáson található 
üzemanyagmérők a vonatkozó hitelesítési előírás feltételeinek megfelelnek.  
A Kormányhivatal tájékoztatásában rögzítette, hogy az üzemanyag-tároló nem 
tekinthető mérőeszköznek, valamint a bejelentésben megjelölt gépjármű 
műszaki adatait tartalmazó gyári kezelési útmutató szerint az üzemanyag 
tárolóra vonatkozóan feltüntetett mennyiség megközelítő adat, illetve az csak 
az üzemanyagtartályra vonatkozik (a levegőztető és a beömlő nyílás térfogatát 
nem foglalja magába). 
 

 


